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Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace



Široká 16, 664 95 Ivančice

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

pro zadávací řízení na zakázku

„Obměna lineárních dávkovačů na JIRP“ 

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks sestav lineárních dávkovačů a infuzní pump uspořádaných do setu se společnou základnou tzv. „dock station“ (dále jen „sestava“) na  oddělení  JIRP, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Každá sestava se bude skládat z Dock station pro 4 přístroje, 3 lineárních dávkovačů a 1 infuzní pumpy

Požadované parametry: 

Lineární dávkovače

· průtok od 0,1 ml do 1200 ml/hod

· použití stříkaček od 5 ml do 50/60 ml od různých výrobců

· kontrola instalace a rozpoznání velikosti stříkačky

· chráněný píst stříkačky

· bolus dle velikosti stříkačky s možností nastavení rychlosti bolusu před jeho podáním

· výpočet rychlosti dle objemu a času

· omezení podaného objemu

· podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače 

· načtení podaného objemu manuálním bolusem do celkového podaného objemu

· možnost proplachu setu před spuštěním infuze

· udržování průchodnosti linky po ukončení dávky

· možnost zobrazení názvu podávaného léku

· možnost zobrazení údaje „čas do konce stříkačky“ a upozornění na blízký konec infuze

· uživatelské nastavování hranice okluzního tlaku a zobrazování jeho skutečné hodnoty

· možnost manuálního nebo automatického spuštění nočního režimu

· indikace alarmů akusticky i vizuálně

· možnost použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy

· síťový i bateriový provoz

· indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje

· uživatelské rozhraní v českém jazyce

Infuzní pumpy

· průtok od 0,1 ml do 999,9 ml/hod., krok 0,1 ml/hod

· možnost volby způsobu zadaní a výpočtu dávky (rychlost/objem/čas)

· možnost podání bolusu

· detektor kapek 

· detektor vzduchu v setu

· možnost nastavení limitu okluzního tlaku

· možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu

· možnost práce s infúzními sety od různých výrobců (i bezftalátových setů)

· indikace alarmů akusticky i vizuálně

· možnost použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy

· síťový i bateriový provoz

· indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje

· uživatelské rozhraní v českém jazyce

Společně:

· společná základna pro 4 přístroje s jejich společným napájením

· možnost použití jednotlivých přístrojů samostatně

· možnost nezávislého kombinování přístrojů

· možnost přenosu dat z jednotlivých přístrojů do počítačové sítě

· možnost dalšího zpracování dat

Doplňující požadavky:
· Nástup na servis nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, v případě nezprovoznění sestavy do 48 hodin, zajištění náhradního řešení,

· zaškolení obsluhy tj. zaměstnanců zadavatele na  provozování sestavy, 

· dodání veškerých navazující komponentů, které jsou nutné pro provoz sestavy,

· veškeré doklady nezbytné pro splnění legislativy platné pro provoz zařízení v ČR ke dni uvažovaného uvedení do provozu, zejména prohlášení o shodě, doklad o odborné instruktáži,

· umístění sestavy musí být provedeno do stávajících prostor bez stavebních a technologických úprav.
2. Termíny a místo plnění zakázky:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

· Předpokládaný termín podpisu smlouvy/zahájení dodávky - 11/2009.


· Předpokládaný termín dokončení dodávky (protokolární předání) – do 18.12.2009.

· Místem plnění je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, oddělení JIRP, budova F, II. NP.

3. Lhůta pro podání nabídek:

3.1 Lhůta pro podání nabídek končí 2.11.2009.

3.2 Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázání činí 60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy.

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky.

4.1 Nabídková cena:

Jako nabídková cena bude uvedena cena za 2 sestavy dle čl.1. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákla​dů souvisejících (doprava, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, případná rizika spojená a provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny dodávky. Celková cena bude uvedena v korunách českých v členění na cenu bez DPH, sazba DPH a výše DPH, cena včetně DPH. Součástí nabídky uchazeče musí být cenová kalkulace předmětu plnění. 

4.2 Ostatní hodnocené parametry: 

Pro vyhodnocení zakázky požaduje zadavatel kromě údajů v odst.4.1 předat následující údaje:

· Délka záruční doby v měsících.
· Náklady na bezpečnostně technické kontroly za rok (rozumí se cena za předepsané kontroly dle Zákona o  zdravotnických prostředcích) budou uvedeny v Kč za rok včetně sazby a výše DPH.

4.3. Hodnotící kritéria

Kritérium






Váha
Výše nabídkové ceny





50%

Délka záruční doby





30%

Náklady na bezpečnostně technické kontroly/rok

20%
Postup při hodnocení bude následující:

Nabídky budou hodnoceny u jednotlivých kritérií  v rozmezí 0 - 10 bodů (nejvyšší hodnocení = 10 bodů). Součet bodů příslušného kritéria bude vynásoben váhou kritéria. Součet bodů redukovaných váhou kritéria za všechna kritéria u každé nabídky určí pořadí nabídek (nejvyšší počet = nejlepší hodnocení).

Posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem je neveřejné.

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba bude probíhat po ukončení a řádném předání díla.
O předání bude sepsán písemný protokol, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.

Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura, jejíž splatnost bude minimálně 30 dnů od data doručení zadavateli.

6. Obchodní podmínky:

V návrhu smlouvy na dodávku a instalaci uvede uchazeč údaje z čl. 1, 2, 4, 5 a 9 při dodržení stanovených podmínek. Zadavatel požaduje uvést do návrhu smlouvy sankce za prodlení oproti termínu dodání přístroje sjednanému ve smlouvě min. 1 000 Kč/den, době nástupu na opravu (min. 1 000 Kč/den) a odstranění vady ve sjednaném termínu (min. 1 000 Kč/den).

7. Označení, obsah a způsob podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Obměna lineárních dávkovačů na JIRP“.

Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat:

· Oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku). 

· Cenovou nabídku za zpracování zakázky zpracovanou dle bodu č. 4.1 těchto podmínek.

· Návrh smlouvy na dodávku a instalaci podepsaný osobou k tomu oprávněnou.

· Krycí list pro hodnocení nabídek uvedený v příloze Zadávací dokumentace.

· Kopii Prohlášení o shodě.

8. Místo a doba pro podání nabídky, kontaktní osoba:

Doporučeně poštou nebo osobně se nabídka podává zadavateli na adresu:

sekretariát, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice

Kontaktní osoby:  Ing. Pavel Drozd, tel. 546 439 619, mob.: 723 706 165, 

e-mail: drozd@nspiv.cz 

9. Údaje o zadavateli:

Název zadavatele:
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:
Široká 16, 664 95 Ivančice

Zastoupený:              Ing.Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 
00225827

DIČ:
CZ00225827

Telefon:
+420 546 439 411

FAX:
+420 546 439 410

Bankovní spojení:
KB, a.s.

Číslo účtu:
1937911/0100

10. Další podmínky:

· Vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku.

· Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

· Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

· Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

· Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit.

· Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit výsledky soutěže na svých internetových stránkách.

V Ivančicích dne 16.10.2009

Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel Nemocnice Ivančice,

příspěvková organizace

Příloha: Krycí list pro hodnocení nabídek – 1 list F A4.








        Příloha  k  zadávací  dokumentaci








        na zakázku „Obměna lineárních








        dávkovačů na oddělení JIRP“

KRYCÍ  LIST  pro hodnocení nabídek.

	A. Uchazeč:

	Název:

	Adresa:

	IČO:                                                                       DIČ:

	Pověřený zástupce:

	Telefon, fax:


	B. Dílčí kritéria pro hodnocení nabídky
	Nabídka uchazeče

	Celková nabídková cena za splnění zakázky v Kč včetně DPH dle čl.4.1            
	

	Délka záruční doby v měsících.
	

	Náklady na bezpečnostně technické kontroly za rok (rozumí se cena za předepsané kontroly dle Zákona o  zdravotnických prostředcích) v Kč za rok včetně sazby a výše DPH.
	


Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje.

Pokud dle názoru uchazeče některý údaj v krycím listu chybí, je uchazeč povinen uvést jej na samostatný list a přiložit ke krycímu listu.

Upozornění:  Cenové a termínové údaje uvedené v krycím listu  nesmí být v budoucí smlouvě 
 o dílo překročeny.
 

Datum:

Razítko a podpis osoby oprávněné 

jednat za uchazeče
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