Zakoupení fetálního kardiotokografu 

Požadované parametry :

· sledování srdečních ozev plodů, 

· měření pohybů plodů, 

· měření děložních stahů,

· dvoukanálový přístroj (použití pro monitorování jednoho i dvou plodů),

· možnost nastavení datumu, času a kontrastu tisku, 

· nízká vyřazovaná energie ultrazvukových sond.
Bližší informace podá technik lékařské přístrojové techniky Ing. Drozd

Tel. : 546 439 619

Mob. : 723 706 165

E-mail: drozd@nspiv.cz
 

 

