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Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace



Široká 16, 664 95 Ivančice

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

pro zadávací řízení na zakázku

„Zakoupení ultrazvukového přístroje pro oddělení JIRP“.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 1 ks ultrazvukového (dále jen „UZ“) přístroje na oddělení JIRP, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.

Požadované parametry:

· UZ přístroj třídy high-end, plně digitální, umožňující veškerá standardní vyšetření a měření v oboru kardiologie, cévní a abdominální monografie

vybavený těmito sondami:

· elektronická multifrekvenční fázovaná sonda  pro dospělou kardiologii včetně možnosti transkraniálního vyšetření pracující v pásmu 2-4 MHz; možnost volby pracovního kmitočtu operátorem (min 3 harmonické kmitočty)  

· elektronická multifrekvenční lineární sonda  pro komplexní cévní vyšetření a malé části pracující v pásmu 5–10 MHz

· elektronická multifrekvenční konvexní sonda  pro všeobecná břišní vyšetření pracující v pásmu 2-6  MHz

s možností připojení:

· tužkové sondy  CW 5 MHz
· kvalitní multiplanární jícnové sondy 

· požadované zobrazovací módy:

· B-mód - včetně zobrazení pomocí druhé harmonické s vysokým maximálně dosažitelným snímkovým kmitočtem, 2D DTI

· M-mód včetně DTI i color Doppler

· zobrazovací mód PW DTI pro kvalitnější hodnocení kinetiky myokardu

· možnost  současného „live“ zobrazení B-módu a B-módu + color Doppler a M-módu  nebo spektrálního  Dopplera  vedle sebe nebo pod sebou 

· zobrazení A-módu  

· spektrální Doppler (PW i CW)

· barevné dopplerovské zobrazení (CFM) 

· technologie tvarovače signálu založena na moderních integrovaných obvodech pro specifické aplikace poskytující rychlejší zpracování  signálů a velký dynamický rozsah

· přístroj ve fázi tvorby obrazové informace využívá  metodu přímého filtrování RF dat se zachováním informace jak ve fázi tak amplitudě přijatého echa
· anatomicky řízené (vedené) jednoduché elektronické měření parametrů pro hodnocení struktury a globální systolické funkce LK v B-módu v levé parasternální projekci na dlouhou osu s následným výpočtem EF, EDV, ESV, SV,CO, tato metoda musí umožňovat současné zobrazení systola/diastola vedle sebe

· snadná ovladatelnost s přehlednou obsluhou a možností programovatelných  přednastavení  pro různé typy vyšetření a sond

· možnost doplnění o software, vytvářející 3D rekonstrukci obrazu srdce pomocí jícnové sondy s automatickým vychylováním pole sondy

· digitální read/write zoom včetně funkce „pan“

· možnost doplnění o software umožňující zátěžovou echokardiografii a automatizované stanovení endokardiálního rozhraní v diastole a systole s výpočtem parametrů EF,SV,CO, EDV a ESV
· vybavení EKG vstupem 

· integrovaná digitální pracovní stanice pro uchování statických i dynamických ultrazvukových obrázků včetně reportů s možností uložení na vestavěném pevném disku (HD)  a archivací na magnetooptickém médiu i CD disku v multimediálním formátu OS Windows 

· stanice musí umožňovat JPEG kompresi klipů, prospektivní i retrospektivní záznam klipů  s možností spínaného záznamu pomocí EKG signálu

· stanice musí umožnit přenos obrázků a reportů po klasické Ethernet síti do externího PC

· operátor musí mít možnost záznamu obrázku bez zobrazení identifikačních pacientských dat   

· DICOM komunikace na úrovni store a worklist, možnost doplnění o třídu MPPSstanice musí umožňovat volbu automatického přidání DICOM viewer software na CD v rámci  vypalovacího procesu při ukládání DICOM souborů

· přístroj musí splňovat kritéria ochrany a manipulace s pacientskými daty dle HIPAA normy

· přístroj musí umožňovat možnost doplnění o přenos DICOM kardiologicky strukturovaného reportu poskytující transport veškerých naměřených údajů do PC

· možnost doplnění standardního PC o software,  umožňující zobrazení naměřených údajů přenesených v rámci strukturovaného reportu a disponující možností dodatečného měření v jednotlivých módech  

· černobílá tiskárna

· vestavěná vypalovací CD mechanika a mechanika MO disku

Doplňující požadavky:

· Instruktáž obsluhy tj. zaměstnanců zadavatele ve smyslu § 22 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění na provozování předmětu zakázky.

· Veškeré navazující komponenty nutné pro provoz (kabely,  CD, DVD).

· Veškeré doklady nezbytné pro splnění legislativy platné pro provoz navržených zařízení v ČR ke dni uvažovaného uvedení do provozu, zejména prohlášení o shodě dle § 4 odst.1. písm. a) zákona č.123/2000 Sb. a značku CE, splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnost dle § 31 zákona č.123/2000Sb. v platném znění a český návod k obsluze opatřený značkou CE).

· Uvedení ceny pozáruční preventivní údržby a bezpečnostně-technické prohlídky  předepsané výrobcem s vystavením protokolu o provedení periodické bezpečnostní kontroly podle  zákona č. 123/ 2000 Sb., jež vyžaduje SÚKL.

· Umístění přístrojů musí být provedeno do stávajících prostor bez stavebních a technologických úprav. 
2. Termíny a místo plnění zakázky:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

· Předpokládaný termín podpisu smlouvy 





21.11.2008

· Požadovaný termín dokončení dodávky (vystavení předávacího protokolu)
19.12.2008
Místem plnění je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice,  oddělení JIRP.

3. Lhůta pro podání nabídek:

3.1 Lhůta pro podání nabídek končí 24.10.2008.

3.2 Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázání činí 60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy.

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky.

4.1 Nabídková cena:

Jako nabídková cena bude uvedena cena za realizaci celého předmětu zakázky. 

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákla​dů souvisejících (doprava, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, případná rizika spojená a provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny dodávky.

Celková cena bude uvedena v korunách českých v členění na cenu bez DPH, sazba DPH a výše DPH, cena včetně DPH. Součástí nabídky uchazeče musí cenová kalkulace předmětu plnění. 

4.2 Ostatní hodnocené parametry: 

Pro vyhodnocení zakázky požaduje zadavatel kromě údajů v odst. 4.1 předat následující údaje:

· Délka záruční doby v měsících.

· Cena pozáruční preventivní údržby a bezpečnostně-technické prohlídky v Kč.

4.3. Hodnotící kritéria

Kritérium









Váha

Výše nabídkové ceny








70%

Délka záruky









20%

Cena pozáruční preventivní údržby a bezpečnostně-technické prohlídky

10%
Postup při hodnocení bude následující:

Nabídky budou hodnoceny u jednotlivých kritérií  v rozmezí 0 - 10 bodů (nejvyšší hodnocení = 10 bodů). Součet bodů příslušného kritéria bude vynásoben váhou kritéria. Součet bodů redukovaných váhou kritéria za všechna kritéria u každé nabídky určí pořadí nabídek (nejvyšší počet = nejlepší hodnocení).

Posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem je neveřejné.

5. Platební podmínky:

Záloha se nesjednává. Platba za dodávku bude uhrazena v plné výši po protokolárním předání a převzetí dodávky na základě daňového dokladu (faktury) Prodávajícího.

Termín splatnosti faktury je do 30 kalendářních dnů po jejím doručení kupujícímu. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

6. Označení, obsah a způsob podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Zakoupení ultrazvukového přístroje pro oddělení JIRP“.

Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude obsahovat:

· oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku) ne starší 90 kalendářních dnů. 

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 kalendářních dnů. 

· potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky a  nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

· krycí list nabídky s uvedení údajů dle čl. 4 těchto podmínek, tj.:

A. celková nabídková cena v Kč.

B. délka záruční doby v měsících.

C. cena pozáruční preventivní údržby a bezpečnostně-technické prohlídky v Kč.

· návrh smlouvy na dodávku a instalaci dle obchodních podmínek zadávací dokumentace

· kopii Prohlášení o shodě

7. Místo a doba pro podání nabídky, kontaktní osoba:

Doporučeně poštou nebo osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: 

sekretariát, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Drozd, tel. 546 439 619, e-mail drozd@nspiv.cz
8. Údaje o zadavateli:

Název zadavatele:
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:
Široká 16, 664 95 Ivančice

Zastoupený:             Ing.Jaromírem Hrubešem, ředitele

IČ: 
00225827

DIČ:
CZ00225827

Telefon:
+420 546 439 411

FAX:
+420 546 439 410

Bankovní spojení:
KB, a.s.

Číslo účtu:
1937-911/0100

9. Další podmínky:

Vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku.

Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit.

Zadavatel uveřejní vyhodnocení zakázky na svých internetových stránkách.

V Ivančicích dne 29.9.2008

Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel Nemocnice Ivančice,

příspěvková organizace
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