Zakoupení zvedáku pacientů

Požadované parametry :

- použitelný pro zvedání a přesun pacientů z lůžka do umývárny a zpět,

- snadno ovladatelný podvozek s brzdami,

- hydraulický pohon zvedání sedáku,

- poutací pás pro zajištění pacientů při přesunu,

- odnímatelná opěrka zad,

- odnímatelný sedák,

· dezinfikovatelný a omyvatelný povrch.
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